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 5 para separar el tracto respiratorio y digestivo 

 MLP  

  I-gel 

 MLSupreme 

 Tubo laríngeo (LTS II) y la version  desechable (LTS-D 

 1 el SLIPA  para actuar como reservorio 



SARTD-CHGUV Sesión de Formación Continuada 
 Valencia 26 de Noviembre de 2013 



SARTD-CHGUV Sesión de Formación Continuada 
 Valencia 26 de Noviembre de 2013 



SARTD-CHGUV Sesión de Formación Continuada 
 Valencia 26 de Noviembre de 2013 



SARTD-CHGUV Sesión de Formación Continuada 
 Valencia 26 de Noviembre de 2013 



SARTD-CHGUV Sesión de Formación Continuada 
 Valencia 26 de Noviembre de 2013 



SARTD-CHGUV Sesión de Formación Continuada 
 Valencia 26 de Noviembre de 2013 



SARTD-CHGUV Sesión de Formación Continuada 
 Valencia 26 de Noviembre de 2013 

Liew EC, Alsaleem AS, Joffe AM. Vocal cord view may be obscured by 

overinflation of the Proseal-LMATM. Anaesthesia  2009;64:578-9 
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¡ Nuevos conceptos ¡ 
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¡ Nuevos conceptos ¡ 
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18.F/16.F 

14.F/ 12.F 

16.F/16.F 
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2 x 18.F 
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Dos drenajes 
 Cuando aspiramos a través de un puerto 

gástrico único, puede obstruirse con la pared 

 Baska Mask con el segundo drenaje lo evita al 

equilibrar las presiones 
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Diámetro 

Inflado 

Diámetro 

desinflado 

Dispositivo Inflado/ 

desinflado 

Classic 

LMA #4 

1.47 

LMA 

ProSeal #4 
1.81 

LMA 

Supreme 
#4 

2.4 

Mayor 

facilidad 

de 

inserción 
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DEG P Sello Eficacia Facilidad Drenaje Un solo 

uso 

++++ ++++ +++ ++++ + 16* 

+++ +++ ++++ +++ +++ 16* 

+++ +++ ++++ + +++ 14 

+++ + ++ +++ +++ 12* 

+++++ ++ +++ +++++ +++ 18* 

* Posibilidad de inserción guiada 
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 Baska Mask es un DEG con mejoras conceptuales  

 Tiene la mayor Presión de sellado  

 Tiene la mayor capacidad de drenaje 

 Es más difícil de posicionar  

 Necesitamos mas experiencia 


