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Gestión de la Respuesta 
Ciclo a Ciclo en Ventilación Asistida 
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Trigger 

Gestión convencional 
• Flujo 
• Presión 
Gestión “inteligente” 
• Diferencia de potencial eléctrico en actividad 

diafragmática 
• Gradientes de flujo / presión 
• Seguimiento fisioelectrónico 
• Mixtos 
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Sistemas de Respuesta Fija 
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A/C V 
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A/C V 
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ASB 
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ASB 
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Sistemas de Respuesta Variable 
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SIMV VC 
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SIMV VC 
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PPS 

                         ASB                               PPS 
 
 

Pmus Pmus 

Paw Paw 

(Prof. Younes) 
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higher patient efforts Pmus 

time 

low patient effort 

Constant pressure support Pvent 

time 
Flow 

time 

switch off criteria 
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Pmus 

Pvent 

Flow 

time 

time 

time 

proportional pressure support 
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Flow 
Volume 

Patient effort 

PPS 
compen- 
sation 
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PPS 
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VPS 
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VPS 
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VPS 
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Gestión de Respuesta Ciclo a Ciclo 
en Ventilación Asistida No Invasiva 
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Trigger “inteligente” 

La inspiración del paciente es reconocida por el respirador como una  
corriente de flujo negativo 
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Trigger “inteligente” 

Las fugas TAMBIÉN son reconocidas por el respirador como una corriente  
de flujo negativo 
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Trigger “inteligente” 
tiempo 

Flujo / presión 

volumen 

Compensa fuga 

Responde al paciente 
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Seguimiento fisioelectrónico 

0 

Lekkasje 

Øker tidevolumet 
VTtotal = VTinsp + VTlekk 

Justerer X-aksen til lekkasjenivået Normal respirasjon uten lekkasje 
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Dräger Pulmotor 1908 

Muchas 
Gracias! 
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